
Znak sprawy: DZP–380–11/2018 

 

Pytania i odpowiedzi 
 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę materiałów medycznych 

jednorazowego użytku” dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

 

Pytanie 1 

Część nr 62, poz.1 

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: Szczypce biopsyjne jednorazowe, 

łyżki owalne z okienkiem bez kolca i z kolcem (do wyboru przez zamawiającego), spiralna osłonka 

pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia 

endoskopu końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację, średnicy 2,3mm, 

długość narzędzia 1600mm 

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 2 

Część nr 62, poz.3 

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: Jednorazowa pętla do polipektomii 

rozmiar 15mm z plecionką o śr. 2,3mm, rękojeść skalowana co 5mm, długość narzędzia 2300mm, 

kompatybilna z kanałem endoskopu 2,8mm. Pakowane po 10 sztuk. 

Odpowiedź brzmi: Nie. 

 

Pytanie 3 

Część nr 62, poz.4 

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: Jednorazowa pętla do polipektomii 

rozmiar 24mm z plecionką, o śr. 2,3mm, rękojeść skalowana co 5mm, długość narzędzia 2300mm, 

kompatybilna z kanałem endoskopu 2,8mm. Pakowane po 10 sztuk. 

Odpowiedź brzmi: Nie. 

 

Pytanie 4 

Część nr 62, poz.5 

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: Jednorazowa dwustronna szczotka 

czyszcząca do kanału roboczego o śr. 2,2mm, śr. szczotki 5,0 mm o długości 1800 mm, 2300 mm 

Pakowane po 50 sztuk. 

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 5 

Część nr 62, poz.7 

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: Igła do ostrzykiwania i hemostazy, 

jednorazowa z osłonką, średnica igły 0,5 mm lub 0,7mm, długość ostrza 5 mm oraz dostępne długości 

narzędzia 1800 mm i 2300 mm, o śr. 2,3 mm kompatybilna z kanałem endoskopu 2,8mm, mechanizm 

długopisowy, zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany 

jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na złamania, u wyjścia ostrza wzmocniona 

atraumatycznym metalowym kołnierzem. Pakowane po 10 sztuk. 

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 6 

Część nr 62, poz.8 

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: Zestaw do opaskowania żylaków 

przełyku, 6-gumkowy, przedostania gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, potwierdzeniem 

zrzucenia gumki jest słyszalne kliknięcie, zestaw wstępnie złożony, zestaw wyposażony w port do 

przepłukiwania.  

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 



Pytanie 7 

Dotyczy zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy 

kapitałowej? 

Odpowiedź brzmi: 

Zgodnie z dopowiedzią na pytanie 11, którą Zamawiający zamieścił na stornie internetowej 

24 kwietnia 2018 r. 

 

Pytanie 8 

Część nr 28, poz.1-2 

Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował 

sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym 

przez producenta papieru, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna papieru jest jego 

najważniejszą cechą użytkową, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu 

medycznego. 

Czy Zamawiający wymaga, aby szczelność bakteriologiczna przy podwójnym pakowaniu zestawów 

wynosiła dla papieru krepowanego 99,9%, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu? 

Odpowiedź brzmi: Nie. 

 

Pytanie 9 

Część nr 28, poz.1-2 

Czy Zamawiający wymaga, aby szczelność bakteriologiczna przy podwójnym pakowaniu zestawów 

wynosiła dla papieru krepowanego 99,9%, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta wyrobu? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 10 

Część nr 47, poz.1 

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony 

wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem 

producenta? 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 11 

Część nr 47, poz.2 

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało 

się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów? 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 12 

Część nr 47, poz.4 

Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową umieszczoną na 

4 płaszczyznach? 

Odpowiedź brzmi: Nie. 

 

Pytanie 13 

Część nr 47, poz.4 

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie 

ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim? 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 



Pytanie 14 

Część nr 47, poz.5 

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy? 

Odpowiedź brzmi: Tak.  

 

Pytanie 15 

Część nr 48, poz.1-8 

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były 

przeźroczystą, termokurczliwą folią? 

Odpowiedź brzmi: Tak.  

 

Pytanie 16 

Część nr 48, poz.1-8 

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, 

o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2  zgodnie z normą PN 868 ? 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 17 

Część nr 59, poz.1-4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów, które spełniają wszelkie wymagane 

normy, jednak nie stanowią wyrobów medycznych, zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Rejestracji 

Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych produkty, które posiadają 

wskaźniki sterylizacji i służą do kontroli jej przebiegu, zaliczane są do grupy „testy diagnostyczne”, 

których wprowadzenie do obrotu odbywa się na zasadzie swobodnego przepływu towarów. 

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 18 

Część nr 2, poz.1, 2 

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu FEP? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 19 

Część nr 2, poz.1, 2 

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 16G (1,7) zamiast 16G (1,8)? Pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 20 

Część nr 2, poz.1, 2 

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 14G (2,2) zamiast 14G (2,0)? Pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 21 

Część nr 2, poz.2 

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze:  

14 G - 2,1, zamiast 2,0  

18 G - 1,3, zamiast 1,2  

20 G - 1,1, zamiast 1,0  

22 G - 0,9, zamiast 0,8 

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 



Pytanie 22 

Część nr 2, poz.2 

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP, z 2 paskami radiocieniującymi? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 23 

Część nr 2, poz.3 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 

postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 

rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 24 

Część nr 2, poz.3 

Czy Zamawiający wymaga koreczków do kaniul z trzpieniem poniżej jego krawędzi, znacznie 

zwiększającym bezpieczeństwo i aseptykę? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 25 

Część nr 3, poz.4 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 

postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 

rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 26 

Część nr 3, poz.1 

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7 x 30mm zamiast 0,7 x 25mm? Pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 27 

Część nr 3, poz.1-3 

Czy Zamawiający zechce określić ile opakowań będzie wymagał w konkretnych rozmiarach, tj. ile 

opakowań igły 0,9 x 25 mm, 0,8 x 25 mm itd. Wykonawca powinien wiedzieć jakie ilości opakowań 

ma przeznaczyć na zapotrzebowanie Zamawiającego.  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający poniżej zamieszcza zmodyfikowany załącznik nr 4 część nr 3. 

Pytanie 28 

Część nr 4, poz.1-4 

Bardzo proszę o dopuszczenie strzykawek bez kodu kolorów na opakowaniu jednostkowym. Nie ma 

żadnego uniwersalnego kodu, który byłby wymagany i określony normami ISO. Jest to kolejny zabieg 

konkurencji stosowany, w celu niedopuszczania konkurentów do postępowań przetargowych na 

strzykawki. Proszę o dopuszczenie strzykawek bez kodu kolorystycznego na pojedynczym 

opakowaniu (kolorystycznie oznaczone jest opakowanie zbiorcze, czyli karton, żeby łatwiej było 

odróżnić strzykawki przy dostawie). Na pojedynczym opakowaniu jest bardzo wyraźnie nadrukowany 

rozmiar strzykawki. Nie ma możliwości pomylić np. strzykawki 2 ml i 20 ml.  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 29 



Część nr 4, poz.4 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w 

formularzu asortymentowo cenowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 30 

Część nr 4, poz.4 

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia o braku ftalanów w strzykawkach w formie piktogramu na 

opakowaniu jednostkowym? 

Odpowiedź brzmi: Nie. 

 

Pytanie 31 

Część nr 4, poz.6 

Czy dla ułatwienia odczytu ilości płynu w strzykawce, Zamawiający wymaga, aby strzykawka 

posiadała dwustronną, tzn. naprzeciwległą skalę pomiarową? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź brzmi: 

Tak, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 67, które Zamawiający zamieścił stronie internetowej 

24 kwietnia 2018 r. 

 

Pytanie 32 

Część nr 4, poz. 5, 7 

W celu zapewnienie Państwu strzykawek w pełni kompatybilnych ze stosowanymi obecnie w szpitalu 

pompami strzykawkowymi, bardzo proszę o podanie, do jakich pomp strzykawkowych Zamawiający 

wymaga strzykawek do pomp? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wymaga strzykawek do pomp Amedica, Medima, Ascor, Kwapisz. 

 

Pytanie 33 

Część nr 4, poz.1-4 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą o 20 % tj. strzykawki z rozszerzeniem 2-3 

ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 34 

Część nr 4, poz. 5, 7 

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki z rozszerzoną skalą 50 ml do 60 ml/. Pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 35 

Część nr 5, poz.2 

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu 

jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi? Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 36 

Część nr 5, poz.2 

Czy Zamawiający będzie wymagał przyrządów w opakowaniu typu folia-papier, tj. blister, 

zapewniającego lepszą czytelność treści zawartych na opakowaniu i łatwiejsze otwarcie? Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź brzmi: Nie. 

 

  



Pytanie 37 

Część nr 5, poz.2 

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z dodatkowymi skrzydełkami w okolicy igły, w celu 

łatwiejszego, wygodniejszego, (a tym samym ułatwiającego pracę) wprowadzenia przyrządu do 

worka? Pozostałe parametry i wymogi zgodne z SIWZ.  

Skrzydełka jak na rysunku poniżej: 

 
Odpowiedź brzmi: Nie. 

 

Pytanie 38 

Część nr 5, poz.2 

Czy Zamawiający wymaga oznaczenia na opakowaniu jednostkowym w języku polskim: „nie zawiera 

ftalanów”? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 39 

Część nr 5, poz.1 

Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia na igłę biorcza po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość 

zachowania środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu? 

Odpowiedź brzmi: Nie. 

 

Pytanie 40 

Część nr 5, poz.3 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd, którego pompka wykonana jest z ftalanów? Prośbę motywuję 

tym, że zeszłoroczne postepowanie zostało w głównej mierze unieważnione z powodu zaoferowania 

przez większość wykonawców przyrządu, którego pompka zawierała ftalany.  

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 41 

Część nr 6, poz.6 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność 

postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 

rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 42 

Część nr 6, poz.6 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP, zarówno FEP jak i PTFE to teflon. 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

  



Pytanie 43 

Część nr 6, poz.6 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanej z poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z 

SIWZ.  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 44 

Część nr 6, poz.6 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul posiadających radiocieniujące paski, dzięki czemu 

kaniula oprócz tego, że będzie widoczna w USG, będzie dodatkowo widoczna w promieniach RTG. 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 45 

Część nr 14, poz.1 

Czy Zamawiający wymaga, aby koreczki posiadały trzpień poniżej krawędzi korka, tzn. nie wystający 

poza krawędź, co znacznie zwiększy aseptykę pracy. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź brzmi:  

W części nr 14 poz. 1 znajduje się inny asortyment. 

 

Pytanie 46 

Część nr 12, poz.1 

Czy Zamawiający dopuści linię z potrójnym rozgałęziaczem o długości linii 9,5 cm? Pozostałe 

parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 47 

Część nr 12, poz.2 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego zaworu dostępu żylnego z membraną wewnętrznie 

osadzoną w konektorze, która nie wystaje poza obręb koreczka, co wpływa na lepszą aseptykę pracy. 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 48 

Część nr 18, poz.3 

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w 

SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w 

których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania 

wymogu tylko komory bez PVC. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 49 

Dotyczy wzoru umowy 

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką 

możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu 

przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych 

dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą 

towar dla Zamawiającego. 

Odpowiedź brzmi: Nie. 

 



Pytanie 50 

Dotyczy wzoru umowy 

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed 

rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania 

umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego 

wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków 

rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się 

o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy 

do należytego wykonania umowy. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 51 

Dotyczy wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §6, 

mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą 

zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za 

które odpowiada Zmawiający w wysokości 5% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w 

zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..” 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 52 

Dotyczy wzoru umowy 

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy: 

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych 

za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 

r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.). 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 53 

Dotyczy wzoru umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści 

umowy:  

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym 

wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do 

Zamawiającego do czasu uregulowania należności” 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 54 

Część nr 24 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych 

posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na 

odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwane etykietą) lub  nadruk lub oznakowania w 

postaci techniki IML. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia "W sprawie 

standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii" wymaga się aby 

"materiał pobrany do badania umieszczony został w pojemniku oznaczanym w sposób umożlwiający 

identyfikację pacjenta albo zwłok, od których został pobrany". Jednocześnie Rozporządzenie 

wskazuje iż: "Pozostały po wykonaniu bloczków parafinowych materiał tkankowy przechowuje się 

przez okres co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego, w tym w wyniku 

badania pośmiertnego. Po upływie tego okresu materiał tkankowy jest poddawany utylizacji zgodnie 

z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami medycznymi." Oznacza to, iż pojemnik, w 



którym materiał jest przechowywany powinien być wysokiej jakości, a oznakowanie materiału musi 

pozwalać na jednoznaczne zweryfikowanie pacjenta, od którego pochodzi. Etykieta lub 

oznakowanie  w postaci nadruku lub techniki IML uniemożliwia przypadkowe zamazanie napisu 

poprzez kontakt z tuszem jak dzieje się  w przypadku zwyklej etykietki papierowej z drukarki  ( takie 

pojemniki również są dostępne na rynku). Pragniemy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z tym 

samym rozporządzeniem: wymagane są "procedury dotyczące: transportu materiału do zakładu 

patomorfologii, zakładu albo pracowni cytomoetrii przepływowej i postepowania w przypadku 

uszkodzenia pojemników lub opakowań zbiorczych podczas transportu, zgodnie z normą PN-EN 

ISO/IEC 17020" w związku z czym pojemniki powinny również spełniać wszystkie kryteria mogące 

podlegać ocenie podczas inspekcji w tym oznakowanie w czasie transportu, na co pośrednio wskazuje 

powyższa norma określająca wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek 

przeprowadzających inspekcję. Zatem Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie iż oferowane 

pojemniki muszą bezwzględnie posiadać na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: 

wysokiej jakości etykiety lub  nadruku lub oznakowania w postaci techniki IML wraz z informacjami 

dotyczącymi transportu materiału w formalinie. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy 

o wskazanie powodu, oraz określenie czym kieruje się Zamawiający w stosowaniu produktów, które 

nie są dostosowane do specjalistycznego zastosowania. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 55 

Część nr 24 

Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy 

Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich 

pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego. 

Odpowiedź brzmi:  

Tak. Poniżej zamieszcza się zmodyfikowany załącznik nr 25 część nr 24. 

 

Pytanie 56 

Część nr 24, poz.5 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 5 pojemnika o pojemności 520ml 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 57 

Część nr 24, poz.6 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 6 pojemnika o pojemności 1200ml 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 58 

Część nr 24, poz.7 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 7 pojemnika o pojemności 3400ml 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 59 

Dotyczy zapisów SIWZ 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu „*W przypadku braku numeru katalogowego należy 

wpisać nazwę/oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT lub adnotację „brak” ponieważ 

wyroby medyczne muszą posiadać numer katalogowy w celach identyfikacyjnych.  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

  



Pytanie 60 

Część nr 20, poz.1 

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści wysokiej jakości rurki w rozmiarze od 2;5 do 10;0 przy 

spełnieniu reszty parametrów w 100%? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 61 

Część nr 23, poz.4, 5, 7 

Czy Zamawiający w pozycji 4, 5 oraz 7 dopuści wysokiej jakości maski tlenowe posiadające dren o 

długości 210 cm przy spełnieniu reszty parametrów w 100%? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 62 

Część nr 31, poz.1 

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści wysokiej jakości układ oddechowy posiadający lepszą 

wydajność ogrzania powietrza 4 stopnie przy przepływie 10 l/min przy spełnieniu reszty parametrów 

w 100%? 

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 63 

Część nr 31, poz.2 

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści wysokiej jakości układ oddechowy dodatkową rurę rozciągliwą 

do worka do 90 cm, przy spełnieniu reszty parametrów w 100%? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 64 

Część nr 16, poz.1 

Czy zamawiający ma na myśli zgłębnik nosowo-jelitowy zakończony specjalną spiralą. Zgłębnik po 

usunięciu prowadnicy przyjmując spiralny kształt ułatwia przemieszczanie się przez odźwiernik do 

jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego, tworząc w jelicie pętle mocującą 

Odpowiedź brzmi: Tak.  

 

Pytanie 65 

Część nr 16, poz.3 

W zawiązku z faktem, iż na rynku są dostępne 2 rodzaje łączników ENFit: Transition Connector to 

Oral/Luer oraz Transition Connector to ENLock/Funnel tube. 

Proszę o wskazanie, który typ łącznika zamawiający ma na myśli i podanie ilości poszczególnych 

łączników. 

Odpowiedź brzmi: 

Zmawiający wymaga łączników typu Oral/Luer. 

 

Pytanie 66 

Dotyczy wzoru umowy 

Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy? 

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 67 

Dotyczy wzoru umowy 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany 

średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w 



przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 

Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 68 

Część nr 33 

Czy Zamawiający wymaga okularków do fototerapii o niżej podanych parametrach; 

OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: 

zwykłe - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm),  mikro 20-25cm (+/- 

2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy 

posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i 

umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z 

jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy 

dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu.  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający dopuszcza okularki ochronne wg. powyższego opisu 

 

Pytanie 69 

Część nr 22, poz.1 

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych 

z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, z portem do odsysania w 

środku otoczony ze wszystkich stron medium wymiennika z manualnie zamykaną klapką 

 
Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 70 

Część nr 23, poz.4, 5, 6, 7 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Części 23 pozycji 4, 5, 6, 7. Pragniemy zaznaczyć, że 

obecny kształt pakietu ogranicza dostęp wykonawców do  udziału w Postępowaniu, pomimo, że ww. 

asortyment mógłby bez problemu zostać wydzielony do odrębnego pakietu Postępowania, 

umożliwiając w ten sposób przystąpienie do przetargu bezpośrednim dystrybutorom i producentom co 

może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny tego produktu? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający dokonał podziału części nr 23 w odpowiedzi na pytanie 168, które zamieścił na stronie 

internetowej 24 kwietnia 2018 r. 

 

Pytanie 71 

Część nr 23, poz.1 

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej 

>99,9999% i skuteczności wirusowej >99,999% o objętości oddechowej 150-1500ml oraz przestrzeni 

martwej 33ml, z portem kapno z wciskanym koreczkiem przymocowanym do portu kapno (zamiast 

portu dokującego)  ?  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 72 

Część nr 23, poz.2 

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym 

wymiennikiem ciepła i wilgoci o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności 

wirusowej >99,999% oraz przestrzeni martwej 55ml, bez portu dokującego? 

Odpowiedź brzmi: 



Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 73 

Część nr 23, poz.2 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: ‘’ o powierzchni 1400 cm2’’ ? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 74 

Część nr 23, poz.8 

Czy Zamawiający dopuści maski z nadmuchiwanym kołnierzem z PCV? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 75 

Część nr 31, poz.1 

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny układ oddechowy jednorurowy, współosiowy 

„rura w rurze” spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

 
Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 76 

Część nr 31, poz.1 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopnia C przy 

przepływie 4 l/min.”  

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 77 

Część nr 31, poz.2 

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy rozciągliwy w zakresie ok 66 cm do 200 cm z 

zachowaniem pozostałych parametrów? 

 
Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 78 

Część nr 37, poz.2 

Czy Zamawiający dopuści maskę aerozolową z 2 otworami bocznymi powyżej 4 mm? 

Zamawiający zna i z powodzeniem stosował proponowane maski z nebulizatorem. 

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 79 

Część nr 4, poz.1-4 



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych sterylnych renomowanej firmy 

Becton Dickinson z białym tłokiem i przezroczystym cylindrem, z wyraźnie nadrukowanym numerem 

katalogowym i pojemnością strzykawki na opakowaniu jednostkowym, co ułatwia identyfikację 

produktu. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 80 

Część nr 4, poz.1-4 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje strzykawek ze skalę oryginalnie 

nadrukowaną na cylindrze odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki, co pozwala na 

precyzyjne dawkowanie leku? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 81 

Część nr 4, poz.1-4 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu zapewnienia gładkości przesuwu tłoka, jego 

stabilności oraz zapewnieniu pewnego chwytu zwężenie tłoka strzykawki ma być nie większe niż 

25%-30% całej długości tłoka? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie 82 

Część nr 4, poz.4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80szt z jednoczesnym 

przeliczeniem ilości opakowań. 

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 83 

Część nr 4, poz.5, 7 

Prosimy Zamawiającego o podanie jakie pompy infuzyjne, jakich producentów posiada Zamawiający 

w celu zachowania kompatybilności strzykawek. 

Odpowiedź brzmi: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 32. 

 

Pytanie 84 

Część nr 4, poz.5, 7 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek 

niewymienionych w menu pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego, stosowanych 

niezgodnie z zaleceniami producentów pomp? 

Odpowiedź brzmi: Nie. 

 

Pytanie 85 

Część nr 6, poz.3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul renomowanej firmy Becton Dickinson w rozmiarach 

14G-22G spełniających pozostałe parametry SIWZ, tak jak obecnie stosowane. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 86 

Część nr 10, poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wody sterylnej do nawilżania tlenu, w pojemniku 

jednorazowego użytku o dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek 

wody wewnątrz drenu tlenowego, z łącznikiem do dozowania tlenu, pojemność 500 ml. 



Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 87 

Część nr 10, poz.1 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy ciśnieniowa zastawka upustowa w łączniku do 

dozowania tlenu ma mieć czułość minimum 282 cm H2O z uruchomieniem  dźwiękowego alarmu co 

zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 88 

Część nr 12, poz.1 

Czy zamawiający oczekuje aby na każdym z rozgałęzień był umieszczony bezigłowy dostęp żylny, 

przeźroczysty, kompatybilny z końcówką luer – lok, z łatwą do dezynfekcji, jednoelementową, 

przezierną, silikonową podzielną membraną osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze. 

Bez mechanicznych i innych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu. 

Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego, wytrzymały na ciśnienie zwrotne. Możliwość 

podłączenia u pacjenta do 7 dni. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami 

chemioterapeutycznymi? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 89 

Część nr 12, poz.2 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zamknięty system dostępu naczyniowego ma 

charakteryzować się minimalnym przepływem grawitacyjnym 30l/h? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 90 

Część nr 13, poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do wielokrotnego pobierania leków wyposażonej w 

odporny na wysokie ciśnienie filtr hydrofobowy 0,2µ zapewniający sterylna wentylację i niezawodną 

eliminację zanieczyszczeń bakteryjnych i cząsteczkowych podczas przygotowania medykamentu. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 91 

Część nr 18, poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetacznia płynów bez ftalanów (brak informacji 

na opakowaniu), który podczas pracy zgodnej z pkt. 6.6 Karty Charakterystyki Produktu Leczniczego 

powszechnie używanych leków („Roztwór należy podawać z zastosowaniem jałowego zestawu do 

infuzji, stosując się do zasad aseptyki”), nie dopuszcza do przedostania się powietrza do pacjenta, co 

wynika z różnicy ciśnień w układzie żylnym, a ciśnieniem hydrostatycznym płynu infuzyjnego.  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 92 

Część nr 18, poz.3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu bursztynowego z PCV bez DEHP.  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

  



Pytanie 93 

Część nr 22, poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z 

jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką, z 

samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm,  skuteczność nawilżania 24 mg H2O 

przy Vt 500ml, biologicznie czysty. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 94 

Część nr 23, poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 

bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35 ml, objętość  

oddechowa Vt 120-1000 ml, waga 16 g, filtr  ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno 

z zatyczką na uwięzi. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 95 

Część nr 23, poz.2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego z piankowym wymiennikiem ciepła i 

wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H20/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, 

przestrzeń martwa 34 ml, objętość  oddechowa Vt 120-750 ml, waga 17 g, filtr  ze złączem prostym, 

biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 96 

Część nr 23, poz.4, 5 i 7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski z drenem o długości 2,1 m.  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 97 

Część nr 23, poz.4, 5 i 7 

Zamawiającego o doprecyzowanie czy w ramach zwiększenia bezpieczeństwa w opiece nad pacjentem 

produkty do tlenoterapii mają być wolne od szkodliwego ftalanu DEHP (oznaczenie na etykiecie) oraz 

BPA – potwierdzone przez producenta, oraz powinny posiadać łącznik uniwersalny do podłączenia 

aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika 

gwintowanego? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 98 

Część nr 23, poz.4, 5 i 7 

Czy zamawiający oczekuje aby maski tlenowe posiadały dren o przekroju gwiazdkowym zakończony 

łącznikiem uniwersalnym do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do 

aparatury wymagającej łącznika gwintowanego? 

Odpowiedź brzmi: Nie. 

 

Pytanie 99 

Część nr 23, poz.6 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu długości 7,6 m.  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



 

Pytanie 100 

Część nr 23, poz.8 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, 

możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / 

niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży, bez DEHP. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 101 

Część nr 25, poz.1-3 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak 

również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie 

nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na 

łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 102 

Część nr 25, poz.1-3 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga aby końcówka cewnika do odsysania 

górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne 

umocowanie drenu do odsysania? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 103 

Część nr 25, poz.4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu przez nos mikrobiologicznie 

czystych, spełniających pozostałe parametry SIWZ. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 104 

Część nr 25, poz.5 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Pezzera mają być sterylizowane radiacyjnie? 

Pragniemy nadmienić, że sterylizacja tlenkiem etylenu wiąże się z ryzykiem ekspozycji 

użytkowników na ww. substancję chemiczną o działaniu toksycznym i drażniącym, w przeciwieństwie 

do produktu sterylizowanego promieniami, gdzie możliwe jest hermetyczne zamknięcie produktu. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 105 

Część nr 25, poz.5 

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał otwory drenujące 

o średnicy nie większej niż 5mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i 

drożność cewnika, jak obecnie stosowany? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 106 

Część nr 25, poz.9 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewniki mają charakteryzować się bezpieczny 

czasem stosowania do 90 dni potwierdzonym informacją od producenta.   

Odpowiedź brzmi: 



Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 107 

Część nr 30, poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania z końcówkami – prostą o długości 

280mm i dwie końcówki zagięte o długości 230 i 150mm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 108 

Część nr 30, poz.1 

Czy Zamawiający oczekuje zestawu pakowanego podwójnie: wewnętrznie w perforowaną folię dla 

lepszej ewakuacji tlenku etylenu używanego do sterylizacji oraz zewnętrznie w opakowanie foliowo-

papierowe? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 109 

Część nr 31, poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego długości 180cm z dodatkową rurą 

długości 190cm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 110 

Część nr 31, poz.1 

Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie, czy wymaga jednorazowego, mikrobiologicznie czystego 

układu oddechowego, jednorurowego, dwuświatłowego z pionową membraną z wewnętrznym 

przewodem do próbkowania gazów z łącznikami typu męskiego, wszystkie elementy w jednym 

oryginalnym opakowaniu producenta. 

Odpowiedź brzmi:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 111 

Część nr 31, poz.2 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga układu oddechowego o potwierdzonym 

przez producenta czasie użytkowania do 7 dni, zapisanym w instrukcji obsługi umieszczonej w 

każdym opakowaniu jednostkowym?  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie 112 

Część nr 37, poz.1, 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatorów z pojemnikiem w kształcie baryłki, 

spełniających pozostałe parametry SIWZ. 

Odpowiedź brzmi: 

Zmawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 113 

Część nr 37, poz.1, 2 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga kodowanego kolorystycznie barwą dyfuzora 

sztywnego złącza drenu dedykowanego do nebulizatora? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie wymaga. 

 



Pytanie 114 

Część nr 37, poz.3 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w ramach zwiększenia bezpieczeństwa w opiece nad 

pacjentem maska z rezerwuarem tlenu ma być wolna od szkodliwego ftalanu DEHP (oznaczenie na 

etykiecie) oraz BPA – potwierdzone przez producenta, oraz powinna posiadać łącznik uniwersalny do 

podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika 

gwintowanego? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie 115 

Część nr 37, poz.3 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu łatwiejszej identyfikacji produktu na etykiecie 

opakowania jednostkowego ma być umieszczony piktogram opisujący zawartość elementów danego 

produktu? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie 116 

Część nr 56, poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pomiary diurezy godzinowej z komorą 

precyzyjnego pomiaru wyskalowaną linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 

ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml, spełniającego pozostałe 

parametry SIWZ, tak jak obecnie stosowane. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 117 

Część nr 23, poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 wysokiej klasy filtrów elektrostatycznych bez 

wymiennika ciepła i wilgoci do znieczuleń, sterylnych przestrzeń martwa ok. 45 ml, objętość 

oddechowa od 300 do 1500 ml, filtr ze złączem prostym, z portem kapno zakręcanym korkiem luer-

lock i portem dokującym, pakowany pojedynczo. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 118 

Część nr 23, poz.2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 wysokiej klasy filtrów elektrostatycznych z 

wymiennikiem ciepła i wilgoci do znieczuleń, sterylnych przestrzeń martwa ok. 45 ml, objętość 

oddechowa od 300 do 1500 ml, filtr ze złączem prostym, z portem kapno zakręcanym korkiem luer-

lock i portem dokującym, pakowany pojedynczo. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 119 

Część nr 23, poz.4, 5, 7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 4, 5, 7 masek tlenowych z drenem o długości 

210 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 120 

Część nr 23, poz.6 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 6 drenu tlenowego o długości 7m. 



Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 121 

Część nr 56, poz.2, 3 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 i 3 do osobnego pakietu, np. 56A, co pozwoli nam 

na złożenie konkurencyjnej oferty przetargowej, a Państwu na możliwość uzyskania dobrego 

jakościowo produktu. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 122 

Część nr 56, poz.2, 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 i 3 alternatywnego rozwiązania w postaci 

zintegrowanego systemu zamkniętego do odsysania, z możliwością użycia przez min. 72h, o niżej 

wymienionych parametrach: 

Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej rozmiary: CH12/14/16, długość 56 cm, 

tracheostomijnej CH12/14/16, długość 36 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 

72h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o 

kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany 

port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika 

podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, 

zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób 

zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, 

blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową 

aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca 

cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. System stanowiący 

integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 123 

Część nr 31, poz.1 

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dłuższy 274 cm, pozostałe parametry jak w SIWS?  

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 124 

Część nr 25, poz.5 

W przypadku pozytywnej decyzji (pytanie 123) prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu, co da 

możliwości uzyskania konkurencyjnej ceny. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 125 

Dotyczy wzoru umowy 

§ 2 ust. 2 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawy towaru odbywały się wraz 

z dokumentem potwierdzającym wydanie towaru z magazynu („Wydanie Zewnętrze – WZ”) 

określającym datę sprzedaży, nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego, nazwę 

towaru oraz jego ilość, bez cen? Informacja o cenach, podatku VAT oraz wartości brutto będzie 

znajdowała się na osobnym dokumencie stanowiącym Załącznik do dokumentu WZ. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę z tym, że dokument stanowiący załącznik do WZ musi zawierać 

wszystkie informacje wymagane § 2 ust. 2 wzoru umowy.  

 



Pytanie 126 

Dotyczy wzoru umowy 

Wykonawca będzie wystawiał fakturę do każdej dostawy przedmiotu zamówienia w wysokości cen 

jednostkowych określonych w formularzu cenowym” 

i o wykreślenie kary umownej, o której mowa w tym samym wykreśli § 7 ust.1 pkt. 7) wzoru umowy. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 127 

Część nr 23, poz.1 

Czy zamawiający w części 23 pkt. 1 dopuści filtr elektrostatyczny sterylny do znieczuleń bez 

wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 41 ml, objętość 

oddechowa 150 ml, filtr ze złączem prostym, z portem kapno  korkiem luer-lock na lince? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 128 

Część nr 23, poz.2 

Czy zamawiający w części 23 pkt.2  dopuści filtr elektrostatyczny sterylny do znieczuleń z 

wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1400 cm2, przestrzeń martwa 57 ml. Filtr ze złączem 

prostym, z portem kapno z korkiem luer-lock na lince? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 129 

Część nr 23, poz.4 

Czy zamawiający w części 23 pkt.4 dopuści maskę tlenową z drenem o długości 2,1 m dla dorosłych, 

jednorazowego użytku, biologicznie czysta? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 130 

Część nr 23, poz.6 

Czy zamawiający w części 23 pkt. 6 dopuści dren do podawania tlenu 8 m lub 12 m biologicznie 

czysty? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający dopuszcza dren o długości 12m. 

 

Pytanie 131 

Część nr 23, poz.7 

Czy zamawiający w części 23 pkt. 7 dopuści maskę tlenową z drenem o długości min. 2,1 m dla 

dzieci, jednorazowego użytku, biologicznie czysta? 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 132 

Dotyczy wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kary umowne wynikające z §7 ust. 1.4 do 0,3% wartości towaru, 

którego kara dotyczy? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający dokonał zmiany zgodnie z odpowiedzią na pytanie 153, tóre zamieścił na stronie 

internetowej 24 kwietnia 2018. 

 

Pytanie 133 

Dotyczy wzoru umowy 



Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kary umowne wynikające z §7 ust. 1.5 oraz ust. 1.6 do 0,15% 

wartości towaru, którego kara dotyczy? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 134 

Część nr 19, poz.1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi 

ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, 

wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 

mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu 

chirurgiczneg(tj. długość mankietu min. 10-12cm). Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowa, 

wewnątrz gładka. Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne papierowe foliowane, wewnętrzne 

papierowe 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 135 

Część nr 19, poz.2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 280 mm, która w pełni zakrywa 

mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego (długość mankietu 

min. 10-12 cm). Powierzchnia mikroteksturowana , zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna 

warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie.  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 136 

Część nr 19, poz.3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych 

antyalergicznych bezpudrowych, kremowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, 

trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, 

dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając 

jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości 

syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 

0,65,  opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z 

widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne 

foliowe podciśnieniowe. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 137 

Część nr 41 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania szczoteczek, wykonanych w całości z polietylenu ze 

szczecinkami o zróżnicowanej długości (dłuższe zewnątrz i krótsze wewnątrz) co pozwoli na dokładne 

czyszczenie paznokci użytkownika. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 138 

Część nr 41 

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować szczoteczki o standardowym rozmiarze 8x5x4cm  

pakowane  po 30 sztuk w karton służący jako podajnik szczoteczek. 

Odpowiedź brzmi:  
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 



Pytanie 139 

Część nr 43, poz.5 

Prosimy o dopuszczenie maski zgodnej z normą EN14683, Typ II. Maska spełnia pozostałe zapisy 

SIWZ. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 140 

Część nr 2, poz.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul z bocznym portem wykonanych z teflonu FEP 

posiadające 3 paski radiocieniujące, dalszy opis bez zmian? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 141 

Część nr 2, poz.2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul bez bocznego portu wykonanych z teflonu 

FEP posiadające 3 paski radiocieniujące, dalszy opis bez zmian? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 142 

Część nr 2, poz.1-2 

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarach 24 G (0,7); 22 G (0,8); 20 G (1,0); 18 G (1,2); 17 G 

(1,5) 16 G (1,7), 14 G (2,2) 

Odpowiedź brzmi: Tak. 

 

Pytanie 143 

Część nr 2, poz.3 

Czy Zamawiający oczekuje korka do kaniul z trzpieniem nie wystającym poza krawędź korka, 

zapobiegające ryzyku zainfekowania korka przed umieszczeniem w kaniuli?  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 144 

Część nr 5, poz.1-2 

Czy Zamawiający wymaga komory kroplowej wykonanej z materiału nie zawierającego szkodliwych 

ftalanów i PVC? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 145 

Część nr 5, poz.1-2 

Czy Zamawiający oczekuje przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych oraz krwi z regulatorem 

przepływu posiadającym dodatkowe miejsce na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 146 

Część nr 20, poz.7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fiksatora wykonanego z pianki polietylenowej 

pokrytej hipoalergiczną warstwa klejącą, posiadający sztywną część unieruchamiającą rurkę oraz 

łatwe odpięcie uwalniające rurkę, zmywalny, co umożliwia utrzymanie higieny? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



 

Pytanie 147 

Część nr 25, poz.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do odsysania o długości 40 cm, pozostałe 

parametry bez zmian? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 148 

Część nr 25, poz.12 

Czy Zamawiający w tej pozycji oczekuje cewników Foley silikonowych? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 149 

Część nr 46, poz.8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kieliszki pakowane po 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości 

i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 150 

Część nr 46, poz.28-29 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzierników do otoskopu RIESTER pakowanych 

w woreczek po 100 szt.? 

Odpowiedź brzmi: Tak.  

 

Pytanie 151 

Część nr 46, poz.38 

Czy Zamawiający oczekuje drenów Kehra wykonanych ze 100% silikonu o długościach ramion 50x20 

cm? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 152 

Część nr 46, poz.45 

Czy Zamawiający dopuści stabilizator do rurek intubacyjnych  w trzech rozmiarach dla dorosłych 

pasujących do rurek w rozmiarach 4,5 – 6,5 ; 7,0 – 8,5 ; 9,0 – 10,0 oraz dla dzieci pasujących do rurek 

w rozmiarach 2,5; 3,0; 3,5; 4,0? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a i 6 oraz w nawiązaniu do treści art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert do 10 maja 2018 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 10 maja 2018 r. 

o godz. 09:15, natomiast miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
 

Leżajsk, 25 kwietnia 2018 r.



 

  

Załącznik nr 4 

 

FORMULARZ CENOWY 

Część nr 3 

 

Lp. Opis elementów składowych zamówienia J.m. 
Zapotrzebo

wanie 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto 
kol.4 x kol.5 

Stawka 

podatku 
VAT (%) 

Wartość łączna 

brutto 
kol.6+(kol.6x kol.7) 

Numer 

katalogowy* 

Nazwa 

producenta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Igły jednorazowego użytku; opakowanie = 100 szt. 

0,45x16mm 

Op. 

20       

0,5x25mm 50       

0,6x30mm 10       

0,7x40mm 100       

0,8x40mm 500       

0,9x40mm 400       

0,8x25mm 8       

0,9x25mm 10       

0,7x25mm 2       

2.  Igły jednorazowego użytku opakowanie = 100 szt. 
1,1x40mm 

Op. 
20       

1,2x40mm 1180       

3.  Igła motylek jednorazowego użytku  

0,5 

Szt. 

100       

0,6 200       

0,7 500       

0,8 100       

0,9 100       

Razem brutto – liczba                   

 

*W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę/oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT lub adnotację „brak”. 
 

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w „Pytaniach i odpowiedziach” Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza 

cenowego (kolumna nr 2 „Opis elementów składowych zamówienia”). 

 

 

.......................................................... 
pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 



 

  

Załącznik nr 25 
 

FORMULARZ CENOWY 

Część nr 24 

 

Lp. Opis elementów składowych zamówienia J.m. Zapotrzeb

owanie 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto 
kol.4 x kol.5 

Stawka 

podatku 
VAT (%) 

Wartość  łączna 

brutto 
kol.6+(kol.6x 

kol.7) 

Numer 

katalogowy* 
Nazwa 

producenta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Pojemnik z zakrętką do badań histopatologicznych 15 ml Szt. 1700       

2.  Pojemnik z zakrętką do badań histopatologicznych 30 ml Szt. 1400       

3.  Pojemnik z zakrętką do badań histopatologicznych 100 ml Szt. 300       

4.  Pojemnik z zakrętką do badań histopatologicznych 200 ml Szt. 400       

5.  
Pojemnik do badań histopatologicznych 500 ml  z zakrętką 

lub na wcisk 
Szt. 100       

6.  
Pojemnik do badań histopatologicznych 1000 ml  z zakrętką 

lub na wcisk 
Szt. 90       

7.  
Pojemnik do badań histopatologicznych 3000 ml  z zakrętką 

lub na wcisk 
Szt. 50       

Razem brutto – liczba  

 
Wymagania Zamawiającego: 

1) Pojemniki do badań histopatologicznych posiadające stosowne piktogramy w związku z zawartości formaliny oraz możliwość wpisania danych pacjenta, numeru 

badania i daty. 

 

*W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę/oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT lub adnotację „brak”. 
 

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w „Pytaniach i odpowiedziach” Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza 

cenowego (kolumna nr 2 „Opis elementów składowych zamówienia”). 

 

 

.......................................................... 
pieczęć i podpis osób uprawnionych 

lub czytelny podpis osób uprawnionych 

 


