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Odpowiedzi na pytania 
 

ddoottyycczząąccee  ppoossttęęppoowwaanniiaa  oo  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieenniiaa  ppuubblliicczznneeggoo  nnaa  „„DDoossttaawwęę  rręękkaawwiicc  

ddiiaaggnnoossttyycczznnyycchh””,,  ooggłłoosszzoonneeggoo  ww  ttrryybbiiee  pprrzzeettaarrgguu  nniieeooggrraanniicczzoonneeggoo..    

 

Pytanie nr 1 

Pakiet 3, poz. 1 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych 

pudrowanych o gładkiej – nie porowatej powierzchni, wykończonych teksturowaniem w celu 

zapewnienia lepszego chwytu, o zgodnej z normą EN 455 długości całkowitej rękawicy min. 

285mm, posiadającej rolowany brzeg mankietu zapewniający dobre przyleganie do 

przedramienia, wytrzymałe na przerywanie, elastyczne, materiał umożliwiający łatwe 

nakładanie, nie ulegające sklejeniu w opakowaniu, pakowane w opakowanie wewnętrzne 

papierowe i zewnętrzne powlekane folią, w rozmiarach 6.0 – 9.0 co 0.5 rozmiaru. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 2 

Pakiet 3, poz. 2 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych 

bezpudrowanych o gładkiej – nie porowatej powierzchni, wykończonych teksturowaniem w 

celu zapewnienia lepszego chwytu, o zgodnej z normą EN 455 długości całkowitej rękawicy 

min. 285mm, posiadającej rolowany brzeg mankietu zapewniający dobre przyleganie do 

przedramienia, wytrzymałe na przerywanie, elastyczne, materiał umożliwiający łatwe 

nakładanie, nie ulegające sklejeniu w opakowaniu, pakowane w opakowanie wewnętrzne 

papierowe i zewnętrzne powlekane folią, w rozmiarach 6.0 – 9.0 co 0.5 rozmiaru. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 3 

Pakiet 3, poz. 3 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w kolorze zielonym – 

eliminującym odblask. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 4 

Część 1, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych 

mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców. 

Odpowiedź brzmi:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 5 

Część 1, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o sile 

zrywania min. 6,0 N. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



   

 

Pytanie nr 6 

Część 1, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o sile 

zrywania min. 6,5 N 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 7 

Część 1, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych pakowanych 

po 100 sztuk. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 

 

Pytanie nr 8 

Część 1, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych pakowanych 

po 100 sztuk dla rozmiary S-L, XL pakowane po 90 sztuk. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 9 

Część 1, poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych lateksowych 

pudrowanych, mikroteksturowanych, o grubości na palcu min. 0,12 +/- 0,01 mm, na dłoni 

min. 0,10 +/- 0,01 mm 

Odpowiedź brzmi:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 10 

Część 2, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych z długim 

mankietem. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach 

palców, wewnętrznie polimeryzowane. Grubość na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,08 

mm. Długość min. 300 mm. Poziomie AQL ≤ 1,5. Oznakowane jako Wyrób Medyczny i 

Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Uniwersalny kształt pasujący na lewą i prawą 

dłoń. Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM F1671. Oznaczenie fabryczne 

na opakowaniu: znak CE, data produkcji, data ważności, LOT/ nr partii lub serii, EN 455 -1,-

2,-3,-4, oznaczenie, że rękawice są ŚOI kat. III oraz wyrobem medycznym, nazwa 

producenta/ adres wytwórcy, okres ważności. Rozmiar: S,M,L 

Odpowiedź brzmi:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 11 

Część 2, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych z długim 

mankietem o powierzchni zewnętrznej teksturowanej zapobiegającej zsuwaniu się. 

Wewnętrzną warstwa nawilżająco-natłuszczającą z aloesu naturalnego dodatkowo 

wzbogaconym witaminą E. Siłą zrywania min. 8,0 N. Grubość na palcu min. 0,19 mm, na 

dłoni min. 0,17 mm, na mankiecie min. 0,09 mm. Oznakowane jako Wyrób Medyczny i 

Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Poziom AQL ≤ 1,5. Uniwersalny kształt 

pasujący na lewą i prawą dłoń. Przebadane na wirusy krwiopochodne zgodnie z ASTM 



   

F1671. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, data produkcji, data ważności, LOT/ 

nr partii lub serii, EN 455 -1,-2,-3,-4, oznaczenie, że rękawice są ŚOI kat. III oraz wyrobem 

medycznym, nazwa producenta/ adres wytwórcy, okres ważności. Opakowanie 50 sztuk z 

odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Rozmiar: S,M,L. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 12 

Część 3, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, sterylnych, pudrowanych, 

mikroteksturowanych, o długości min. 260 – 280 mm w zależności od rozmiaru. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 13 

Część 3, poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych bezpudrowych 

mikrotekstorwanych o długości 260-285 mm w zależności od rozmiaru. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 14 

Część 3, poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych bezpudrowych 

mikroteksturowanych o długości min.285 mm w zależności od rozmiaru. 

Odpowiedź brzmi:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 


